Образец № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на преносимо медицинско оборудване, необходимо за предоставяне на здравни грижи в домашна среда на потребителите на услуги  по Проект BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик“, финансиран  по  Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, чрез подхода  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

                                        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в горепосочената обществена поръчка, като правим следните обвързващи предложения за изпълнението й:
I.1. В случай, че бъдем избрани за изпълнители на настоящата обществена поръчка, ние се ангажираме да изпълним, произтичащите от това ангажименти в срок от …… /……………………../ календарни дни от датата на сключване на договора (но не повече от 30 (тридесет) календарни дни).
I.2. В случай, че бъдем избрани за изпълнители на настоящата обществена поръчка, ние се ангажираме да доставим  ново и неупотребявано медицинско оборудване.
II. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата документация и изискванията на Възложителя.

	№
	Наименование
	Минимални технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	Техническо предложение на  УЧАСТНИКА  


	





1.
	
Портативен ехограф с
 цветен доплер 

	с минимум два трансдюсера, количка, принтер и  автономно захранване (батерия) 
· Конвексен трансдюсер
· Високочестотен линеен трансдюсер
· Минимум 12“ LED  монитор с ъгъл на завъртане до 90°
· Два активни порта за трансдюсери
· Linear independent deflection imaging
· Cardiac IMT auto measurement
· Dual/Triplex synchronous technology
· Поддържа интерфейс за трансмисия на данни
· Поддържа DICOM 3/0
· Image Technology: Speckle Noise Reduction, Spatial Compounding Imaging, Imaging Hancement, Tissue Harmonic Imaging
· Клинично приложение: гинекология, ОВ, абдомен, кардиология, урология, съдове, малки органи, ортопедия, interventional application и др.

	

	

2.
	
Дефибрилатор 


   
                                                                 





	· Комбинирани многократни лъжици за възрастни или деца 
· Заряд (мощност): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 360 Joule (при съпротивление 50 Ω) 
· Време за зареждане минимум 7 сек. (при пълна батерия) /минимум 15-секунден период за възпроизвеждане на шок – на 360J/
· Ръчен режим (MAN Mode) на работа; SYNC режим (синхронизиран режим на работа)
· Термопринтер 
· Стандартна стъпка 1 Joule
· Възможност за външен пейсинг (пейсиране)
· Външно зарядно
· Гласови команди
· Време за анализ на шока по-малко от 30 сек.
· Захранване: АС захранване, батерия

	· 

	


3.
	
ЕКГ апарат 






	
· 12-канален апарат
· Минимум 10“ цветен Touch screen дисплей
· Поддържа трансмисия на данни към PC чрез LAN порт, USB порт, SD карта и WiFi
· WiFi module standard
· Поддържа изпращане на ЕКГ рапорт чрез e-mail от апарата
· Вътрешна памет над 1000
Стандартна окомплектовка: WiFi модул, Touch Screen, ЕКГ кабел, РС базиран FTP софтуер – изпращане на рапорт от iMAC към PC чрез WiFi и LAN с различен формат, изпращане на e-mail директно от апарата, Standard with Glasgow algorithm

	

	

4.
	
Количка за ЕКГ апарат

	
	

	

5.
	
Лекарска чанта 


	1. Възможност за носене през рамо, като раница или монтирана на количка (количката е опция)
1. Размери: минимум 40 x 30 x 16 см
1. Тегло: до 2,50 кг
1. Материал: 300D High Tenacity. Bitone Polyester. Washable
1. Максимално тегло на съдържанието: 5 кг

	

	
6.
	
Спешна чанта – оборудвана




	Чанта с размери минимум 35 х 45 х h21 см, цвят тъмно червен	1 бр., съдържаща:
1. Ножица универсална	1 бр.
1. Маска силиконова детска	1 бр.
1. АМБУ за възрастни силиконово к-кт с маска	1 к-кт
1. Усторазтворител  пластмасов	1 бр.
1. Езикодържател пластмасов	1 бр.
1. Удължител за кислороден апарат	1 бр.
1. Въздуховоди тип Гьодел к-кт (10 бр.)	1 к-кт
1. Кислородна маска за възрастни	1 бр.
1. Кислородна бутилка  0,5 л (заредена) с редуцир вентил	1 бр.
1. Фолио	1 бр.
1. Сестрински стетоскоп	1 бр.
1. Апарат за измерване на кръвно налягане  механичен	1 бр.
1. [bookmark: _GoBack]Ларингоскоп пластмасов  с 3 бр. еднократни лъжици	1 бр.
	

	
7.
	
Теглилка с ръстомер 


	· - Телескопичен ръстомер: 60-210 см, градация 1 мм
· - Капацитет: 150 кг, градация 500 гр.
· - Функция: нулиране
· - Анти-хлъзгащо се покритие
· - Размери на платформата: 270 х 370 мм
· - Размери на теглилката: 280 х 665 х 1085 мм
· - Тегло: 13,5 кг

	

	
8.
	
Инфузионна помпа 




	
· - Обхват: 0,1 мл/час~1200 мл/час (0.1мл/час~99.9 мл/час, стъпка 0,1 мл/час; >99.9 мл/час, стъпка 1 мл/час)
· - Време: 00ч 01 мин.~99ч 59 мин. (стъпка 1 мин.)
· - Обем (общ обем): 0.0~9999 мл (стъпка 1 мл)
· - KVO обхват: 0.1~5.0 мл/час, регулируем
· - Purge-обхват: 600.0 мл/час
· - Аларми - при наближаващ край на инфузията, празен IV сет, завършен обем (когато е настроен лимит за обема), оклузия, грешка при опереция, нисък заряд на батерията, проблем с устройството


· - Режим Dose: обем 0.1~999.9 мл (стъпка 0.1 мл); DRUG MASS: 0.1~999.9 мг (стъпка 0.1 мг); DOSE: 0.001-9999ug/kg/min (стъпка 0.001ug/kg/min); WEIGHT: 0.1-300 кг; единица: ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, g/h, U/min, U/h, IU/h, U/kg/h, ml/h
· - Bolus: обхват: 1.0~1200 мл/час; обем: 1,0~100 мл, регулируем; автоматичен или ръчен болус
· - Режим Drug Library: 10 категории медикаменти , 1030 имена на медикаменти, 17 типа единици (като ug/kg/min, mg/kg/min и др.)
· - Режим Sequential
· RS-232 интерфейс
· - Захранване: AC 100-240V, 50-60 Hz; DC: 12~15V; вградена Lithium батерия: rechargeable, 11.1V, 2000mAh, 12 часа продължителна работа
· Размери: 120 х 100 х 215 мм, 1.8 кг

	

	

9.
	
Пациентен монитор 


	· Мининум 12“ LED дисплей
· Стандартна конфигурация с 6 параметъра: ECG (5-lead), RESP, NIBP, SPO2, PR, TEMP (double channel)
· Titration list, калкулация на концентрация на медикамент, ST-сегментен анализ, пейсмейкър-анализ
· Поддържа работа с жична/WiFi network, PLC-Power line комуникация
· AC захранване, вградена Lithium-ion батерия

	

	



10.
	
Медицинска спешна количка




	
· - Пет чекмеджета (едното със сепарираната част, удобна за употреба за медикаменти)
· - Стойка за апаратура върху горния плот
· - Стойка за инфузии
· - Противоударни елементи в четирите долни ъгъла
· - Допълнителен издърпващ се борд
· - От задната страна: resuscitation bord 54 x 39 см; държач за кислородна бутилка; док-станция за сонда
· - Колела Ø125 мм, спирачки
· - Размери: 89 х 56 х h100 см

	

	11.
	
Хидравличка количко-носилка 



	
· Сгъващи се надолу странични бордове
· IV стойка и кука за дренаж
· Колела d:200 мм, завъртащи се на 360°
· Функция Пето колело
· Хидравлично регулиране на височина, Трендиленбург (ъгъл 10°) и Антитрендиленбург (ъгъл 10°) /чрез крачни педали/
· Регулиране на секция гръб (ъгъл 90°) и трендиленбург с gas-springs
· Хидравлична система с алуминиеви колони
· ABS покритие на долната част
· Фиксиращи колани за тялото
· 12 см матрачна част
· Лежаща повърхност – размери – 193,5 х 60 см
· Размери /Д:Ш:В/: 208,5 х 84,5 х h 61-89 см
· Макс. капацитет на натоварване: 230 кг

	

	
12.
	
Стойка за инфузии
	· 4 куки за банки
· Регулиране на височината
· Мобилна стойка 
	

	13.
	Бактерицидна лампа 30 W
	
	

	

14.
	
Параван трикрил

	
· Височина: 180 см
· Широчина на крилото: 59 см
· Широчина общо: 177 см
· С колела, секции: 3, цвят: син
· Конструкция: хромникел

	

	15.
	
Мобилен апарат за измерване на кръвно налягане 
	· На мобилна стойка
· Регулиране на височината на стойката
· В окомплектовка със маншет велкро тип (25-35 см)

	

	16.
	Механичен апарат за измерване на кръвно налягане 
	в окомплектовка с маншет за възрастни 22-32 см, велкро тип
	

	17.
	Табуретка с облегалка 


	· Регулиране на височината с газов амортисьор
· Седалка: тапицерия в черен цвят
· Облегалка
· Мобилна

	

	
18.
	
Манипулационна маса 
	· Праховобоядисана метална конструкция
· Два плота, легенче
· Колела (d 50 мм)
· Размери /Д:Ш:В/: 740 х 400 х 790 мм
	

	

19.
	
Спешен шкаф метален еднокрил
	· Праховобоядисана метална конструкция
· Заключване на долната част
· Минимални размери (Д:Ш:В): 450 х 400 х 1700 мм

	



II.2. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганото от нас медицинско изделие е както следва:

	4.1.Фирмена гаранция за доставеното оборудване 
	.................... месеци, 


(Доказва се с гаранция от производителя на оборудването)
(Опишете условията за валидност на гаранцията). 

	Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за период от ........ месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация (въвеждане в действие и предварително изпитване на апаратурата по норми на производителя ). 
Гаранционният срок включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на сервизните инженери и всички разходи по гаранционното обслужване. 
Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на производителя, който се намира …………………….

II.3.Срокове за отстраняване на дефекти.
Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се в периода на гаранционния срок гаранционни повреди, дефекти и отклонения на извършените от нас монтажни работи и доставена и монтирана медицинска апаратура.

II.3.1.Време за реакция  и изпращане на специалист от оторизиран сервиз................часа, след получаване на заявка от Възложителя или Управителя на МБАЛ.Балчик

II.3.2.Срокът за отстраняване на гаранционната повреда на място  е ...................... часа. 

II.3.3.Срокът за доставка на заменящи резервни части/стоки е .......................... (в календарни дни).
	
	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Към Техническото предложение  представяме: 
а) гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, необходими за правилната експлоатация на медицинската апаратура  на български език.
б) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 
           в) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП, неразделна част от документацията за поръчка. Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
           г) Други, по преценка на участника:…………………

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.
Техническото предложение и всички приложения към него, освен на хартиен носител следва да се представят и на електронен носител (диск) в нередактируем формат. Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с името на участника.
Всеки документ, приложен към техническото предложението трябва да бъде подписан и подпечатан. Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения и/или същите не са надлежно подписани и подпечатани на указаните места, ще бъде отстранен от участие в поръчката.


        



 ПОДПИС и ПЕЧАТ:
	Дата
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________




